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O câncer de mama é a principal causa de mortalidade por câncer em mulheres 
no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA), foi esperado, para o ano de 2018, 59.700 novos casos de câncer de 
mama no Brasil (INCA, 2017). 
A mamografia é um método de diagnóstico por imagem não invasivo que 
utiliza um equipamento emissor de raios X para produzir uma imagem das estruturas 
internas que constituem a mama, sendo este o método mais utilizado na detecção 
precoce de quaisquer anomalias presente na estrutura da mama e o mais 
apropriado para um rastreamento. Há uma ampla concordância de que o 
rastreamento mamográfico reduz a mortalidade pelo câncer de mama em mulheres 
assintomáticas entre 40 a 74 anos de idade (HUMPHREY et al, 2002). Outros 
benefícios da detecção precoce incluem o aumento das opções terapêuticas, da 
probabilidade de sucesso do tratamento e da sobrevida. A mamografia também é 
benéfica para refinar o diagnóstico de câncer de mama depois que uma área 
suspeita foi detectada a partir do exame clínico e para localizar uma lesão para 
terapia (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). 
O tecido sadio e o tecido lesionado da mama possuem uma diferença 
radiográfica muito sutil, que podem levar a resultados falso-negativos e falso-
positivos, portanto a alta qualidade da imagem do exame mamográfico é 
imprescindível para se alcançar uma resolução de alto e baixo contraste que seja 
capaz de diferenciar estes tecidos, evitando assim procedimentos desnecessários 
(CALDAS et al, 2007). 
Os sinais radiológicos do câncer de mama incluem nódulos, 
microcalcificações, assimetria focal e difusa entre as mamas e distorção focal da 
arquitetura dos padrões de tecido (INCA, 2007). Para detectar o câncer de mama 
com precisão e no estágio mais precoce possível, a imagem deve ter um excelente 
contraste para revelar nódulos com contornos espiculados, característicos do 
câncer; ter uma ótima resolução espacial para revelar as microcalcificações, seu 
número e sua forma; e o ruído (flutuação do sinal) da imagem deve ser 
suficientemente baixo para revelar as estruturas sutis de forma confiável 
(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). Portanto o objetivo da qualidade 
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mamográfica consiste em adquirir uma imagem com a maior quantidade de 
informação das estruturas internas da mama combinado a uma dose de radiação tão 
baixa como razoavelmente exequível, sendo compatível com esses requisitos de 
qualidade de imagem (SANTOS, 2010). 
Atualmente existem dois métodos para a formação da imagem nos 
equipamentos de mamografia. O primeiro método, caracterizado pela mamografia 
convencional, é constituído pelo sistema intensificador tela-filme (STF) e o segundo 
método, que define a mamografia digital, é formado pelos receptores digitais de 
imagem (CHALA; BARROS, 2007). Na mamografia convencional, o filme atua como 
único meio de aquisição, de visualização e de armazenamento da imagem 
mamográfica, e apesar de gerar imagens com alta resolução espacial e contraste, os 
recursos de aperfeiçoamento são limitados, entre elas encontram-se a faixa limitada 
de valores de tons de cinza. 
Na mamografia digital, a característica fundamental está ligada ao fato que os 
processos de aquisição da imagem, de apresentação para interpretação e de 
armazenamento são realizados de modo independente um do outro, permitindo que 
sejam aperfeiçoados individualmente (INCA, 2012). Além disso, é possível realizar 
uma série de pós-processamentos digitais para a análise das imagens 
mamográficas, a partir das estações de trabalho com monitores de laudo de alta 
resolução, que permitem otimizar o contraste da imagem. 
Publicações recentes compararam a mamografia convencional com a digital e 
concluíram que a acurácia geral da mamografia convencional e da digital no 
rastreamento do câncer de mama foi similar. Porém, a mamografia digital mostrou 
acurácia maior em alguns subgrupos específicos de mulheres, como por exemplo, 
mulheres com menos de 50 anos, mulheres com mamas radiologicamente densas e 
mulheres na pré-menopausa ou perimenopausa (PISANO et al, 2005). 
Os métodos que avaliam as características das imagens radiográficas 
produzidas, a verificação e controle das doses de radiação e a verificação periódica 
dos equipamentos através de testes de aceitação e constância, são conhecidos 
como testes de Controle de Qualidade (CQ). Estes métodos incluem a avaliação dos 
parâmetros geométricos do equipamento, da qualidade do feixe de radiação, da 
qualidade da imagem, da dosimetria, entre outros, e são requisitos obrigatórios 
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dentro de instituições que possuem serviços de radiodiagnóstico, conforme a 
Portaria 453/98 que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico e que dispõe sobre o uso dos raios X 
diagnósticos em todo território nacional. 
Em 2012 foi criado pela Portaria GM/MS nº 531/12, o Programa Nacional de 
Qualidade em Mamografia (PNQM) com o objetivo de avaliar o desempenho da 
prestação dos serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia, com 
base em critérios e parâmetros referentes à qualidade da estrutura, o controle da 
dose, a qualidade da imagem e do laudo. O PNQM é uma iniciativa do INCA e do 
Colégio Brasileiro de Radiologia tendo em vista garantir a qualidade da mamografia 
realizada pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados e que sejam 
vinculados ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária atua junto desta iniciativa mediante avaliação e monitoramento 
dos Programas de Garantia da Qualidade (PGQ) dos serviços de diagnóstico por 
imagem que realizam mamografia (BRASIL, 2012). 
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 














A alta qualidade da imagem associada à baixa dose no paciente exige 
uma atenção constante no controle de fatores técnicos e humanos. A 
implementação de um protocolo de CQ assegura que serão monitorados 
todos os parâmetros fundamentais para que ocorra a obtenção de uma 
imagem própria para o diagnóstico (MONTEIRO, 2005). 
No entanto, a legislação brasileira que regulamenta  o uso de 
equipamentos de raios X para fins médicos e odontológicos não é 
específica para as necessidades da tecnologia digital, dispondo apenas, 
no item 4.44 que “Todo equipamento de raios X diagnóstico deve ser 
mantido em condições adequadas de funcionamento e submetido 
regularmente à verificação de seu desempenho” (BRASIL, 1998). 
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) a técnica em 
mamografia digital foi adotada no ano de 2011 em substituição a técnica 
convencional. De acordo com dados extraídos para o ano de 2016 através 
do sistema de arquivamento de imagens, foram realizados um total de 
4926 exames de mamografia pelo Serviço de Radiologia do HCPA. 
Atualmente são realizados os testes de CQ que fazem parte do 
protocolo de testes do próprio fabricante do equipamento de mamografia, 
porém, já existem documentos internacionais voltados especificamente 
para a tecnologia em mamografia digital. Considerando a importância de 
uma melhoria contínua da qualidade da imagem e constante segurança 
do paciente, esta pesquisa prevê uma busca na literatura para um 
possível aprimoramento do protocolo de CQ para o sistema digital em 
mamografia do HCPA, levando em consideração recomendações 
internacionais, além das exigências do fabricante, contribuindo para uma 









A pesquisa não se enquadra em nenhum tipo de delineamento, uma 
vez que se trata do desenvolvimento e implementação de um protocolo de 
CQ em equipamento médico e não há dados retrospectivos para 






















2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 - Mamografia Digital  
A mamografia é uma técnica radiográfica que consiste na exposição da 
mama a um feixe de raios X que é em parte absorvido, parte transmitido e 
parte espalhado pelo tecido mamário. O feixe de raios X é transmitido e 
atenuado seletivamente pelos tecidos da mama, passa pela grade 
antidifusora, interage com o receptor de imagem e é finalmente absorvido 
pelo dispositivo de registro de imagem. 
A tecnologia digital em mamografia passou a ser desenvolvida em 
meados da década de 1990, como uma alternativa para as limitações da 
tecnologia convencional de STF, a fim de aumentar a detecção precoce 
do câncer de mama e a melhorar a caracterização das lesões mamárias 
(INCA, 2012). 
A mamografia digital é uma técnica radiográfica na qual o STF, usado 
como receptor da imagem na mamografia convencional é substituído por 
um detector eletrônico (sistema DR, do inglês “digital radiology”) ou por 
uma placa de fósforo fotoestimulável (sistema CR, do inglês “computed 
radiology”) (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). 
No sistema DR, cada elemento da matriz do detector eletrônico 
absorve os raios X transmitidos através da mama produzindo um sinal 
elétrico proporcional a intensidade destes raios X. Esse sinal é convertido 
em formato digital e armazenado em uma memória de computador para 
formar a imagem por meio de um programa (software) (INCA, 2012). Os 
receptores eletrônicos de raios X podem ser divididos em duas classes. 
A primeira é chamada de método direto, onde o processo acontece em 
uma única etapa, usando uma placa de selênio amorfo como fotocondutor 
que converte os fótons de raios X diretamente em sinal eletrônico, que 
será processado formando a imagem digital. Já na segunda classe, 
método indireto, o processo se dá em duas etapas, usando o iodeto de 
césio como fósforo cintilador colocado sobre a placa de silício amorfo, que 
tem como função converter os fótons de raios X em luz que será 
absorvida pelos fotodiodos da placa de silício amorfo, produzindo um sinal 
elétrico, gerando também uma imagem digital (SANTOS, 2010). 
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No sistema CR, a placa da imagem de fosforo fotoestimulável é usada 
dentro de um chassis que absorve os raios X transmitidos através da 
mama e armazena essa energia na sua estrutura cristalina. Quando o 
chassis é introduzido em uma unidade digitalizadora, é feita uma 
varredura na placa de imagem e a energia armazenada na estrutura 
cristalina é liberada, por meio de estimulação a laser, produzindo uma 
luminescência proporcional à intensidade dos raios X que atingiram cada 
ponto. A luminescência emitida é detectada e amplificada por um tubo 
fotomultiplicador, que produz um sinal elétrico de saída proporcional à 
luminescência emitida pelo ponto estimulado da placa de imagem (INCA, 
2012). Do mesmo modo que no sistema DR, esse sinal é convertido em 
um formato digital e armazenado em memória de computador para formar 
a imagem por meio de um programa.  
Uma característica fundamental da mamografia digital está ligada à 
separação dos processos de aquisição da imagem, de apresentação para 
a interpretação e de seu armazenamento, podendo otimizar cada etapa de 
modo independente. Sendo assim, os sistemas digitais possuem um 
grande potencial para substituição e superação da mamografia 
convencional analógica, facilitando uma detecção melhorada ou um 
melhor diagnóstico do câncer de mama (PINTO, 2013). 
A imagem digital é formada por uma matriz bidimensional de elementos 
de imagem chamados pixels de formato da ordem de 40 µm a 100µm. 
Dessa forma, a mamografia digital é uma representação do padrão de 
transmissão dos raios X através da mama por meio de uma matriz de 
elementos de imagem. A cada pixel é atribuído um nível de cinza que vai 
do preto ao branco, que representa o brilho naquele ponto, obtido a partir 
da intensidade dos raios X transmitidos na área da mama representada 
por esse pixel (INCA, 2012). 
Uma vez armazenada na memória do computador, a imagem digital 
pode ser apresentada para a interpretação com um contraste 
independente das características do detector e que pode ser ajustado pelo 
médico radiologista, permitindo o ajuste dos tons de cinza, otimizando o 
contraste. Esse aspecto da imagem digital supera uma das maiores 
limitações da mamografia convencional obtida com o STF, que é a escala 
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fixa de tons de cinza, definida pela curva característica da resposta do 
filme, a técnica radiográfica, a composição da mama e o processamento 
(INCA, 2012). 
Na mamografia digital, o ganho do sistema de aquisição da imagem 
pode ser controlado eletronicamente, permitindo que a quantidade de 
radiação seja ajustada em função da relação sinal-ruído mais adequada 
ao exame. Isso interfere no nível de otimização na seleção das técnicas 
radiográficas na mamografia digital, e possibilita tanto a melhoria da 
qualidade da imagem como a redução da dose de radiação, quando 
comparada à mamografia convencional (INCA, 2012). 
2.2 – Controle de qualidade. 
De acordo com a Portaria SVS/MS n° 453 (BRASIL, 1998), a garantia 
de qualidade é definida como:  
Conjunto de ações sistemáticas e planejadas visando garantir a 
confiabilidade adequada quanto ao funcionamento de uma estrutura, 
sistema, componentes ou procedimentos, de acordo com um padrão 
aprovado. Em radiodiagnóstico, estas ações devem resultar na 
produção continuada de imagens de alta qualidade com o mínimo de 
exposição para os pacientes e operadores. A parte do programa de 
garantia de qualidade que consiste do conjunto das operações 
destinadas a manter ou melhorar a qualidade é chamada de controle 
de qualidade. 
O conceito de CQ em mamografia baseia-se em um conjunto de 
normas e procedimentos que vão desde o recrutamento do pessoal, do 
uso de equipamentos calibrados e especialmente projetados para 
mamografia, treinamento dos trabalhadores envolvidos e monitoração da 
dose no paciente, até aspectos técnicos do exame como, posicionamento 
e compressão, uso correto dos parâmetros técnicos dos equipamentos, e 
sistemas de avaliação da imagem.  
A legislação brasileira (BRASIL, 1998) prevê que um conjunto de testes 
de CQ seja realizado nos equipamentos utilizados em radiologia 
diagnóstica. Contudo, tal conjunto abrange apenas o sistema de 
mamografia convencional, não possuindo nenhuma recomendação quanto 
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aos sistemas digitais (CR e DR) no que diz respeito à avaliação das doses 
empregadas e na qualidade das imagens dos exames. 
Embora a metodologia de avaliação da qualidade da imagem dos 
sistemas de mamografia convencional já esteja consolidada, quando 
lidamos com sistemas digitais, considerações adicionais precisam ser 
feitas. Além dos parâmetros utilizados para avaliar a imagem no sistema 
convencional que são presença de artefatos, visualização de 
microcalcificações, fibras e massas, nos sistemas digitais devemos avaliar 
também parâmetros físicos relacionados ao sistema de 



























3.1 - Geral. 
Desenvolver e implementar um protocolo de CQ específico para 
mamografia digital, seguindo recomendações de referências 
internacionais.  
3.2 - Específicos.  
- Comparar os protocolos internacionais de CQ em mamografia digital 
com as recomendações de CQ que são sugeridas pelo fabricante do 
equipamento de mamografia e que são realizadas no HCPA; 
- Desenvolver um protocolo específico de CQ em mamografia digital 
baseado nas referências internacionais e nas recomendações do 
fabricante; 
- Implementar o novo protocolo de CQ específico para mamografia digital 
nos equipamentos do serviço de radiologia do HCPA; 
- Certificar a validade do novo protocolo de CQ e se os resultados dos 





















Neste estudo, foi desenvolvido um protocolo de CQ específico para 
Mamografia Digital, sendo aplicado em dois equipamentos de mamografia 
digital da marca SIEMENS, modelo “Mammomat Inspiration” que se encontram 
nas salas 1 e 2 de mamografia do Serviço de Radiologia do HCPA.  
 
4.1 - Procedimentos: 
Organismos Internacionais que são referência mundial no que se refere 
ao uso das radiações ionizantes, tanto no âmbito geral como voltados para 
aplicações médicas, como a Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA) e a Organização Europeia de Referência para Garantia da 
Qualidade em Rastreamento da Mama e Serviços de Diagnóstico EUREF 
(do inglês, European Reference Organization for Quality Assured Breast 
Screening and Diagnostic Services), publicam normas e diretrizes que 
visam garantir o uso seguro da radiação ionizante. A primeira etapa do 
estudo consistiu em uma pesquisa através dos sites destes organismos de 
documentos de orientação para o CQ em mamografia digital que são 
utilizados como referência internacional e já adotados por outros países.  
Foi construída uma tabela geral com todos os testes de CQ que 
integravam cada protocolo pesquisado, junto com os testes recomendados 
pelo fabricante do equipamento de mamografia digital, para serem 
comparados com o protocolo de CQ já existente no HCPA. Com isso foi 
possível estabelecer os testes que poderiam ser implementados no novo 
protocolo de CQ em mamografia digital. 
Uma avaliação tanto da significância do teste na qualidade da imagem 
e segurança do paciente, quanto da viabilidade de implementação, através 
dos recursos disponíveis, tempo necessário e complexidade para a 
execução de cada teste selecionado, foi realizada para que fosse possível 
determinar quais destes seriam possíveis de serem implementados. 
Um protocolo de CQ em mamografia digital deve conter a descrição 
dos testes que devem estar em conformidade com os padrões 
recomendados para garantia da qualidade, descrevendo seus objetivos, 
metodologia de execução e periodicidade com o qual devem ser 
realizados. A partir disso, foi construído o Procedimento Operacional 
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Padrão (POP) para cada teste selecionado como também ferramentas para 
a coleta e análise dos resultados através de formulários gerados pelo 
programa Excel. Todos os POPs criados encontram-se no Apêndice A. 
Os POPs foram executados por duas pessoas capacitadas e que 
tinham experiência prévia na realização dos testes em equipamentos de 
mamografia digital. Isso permitiu a validação dos POPs, como também 
sugestões para otimização da metodologia de execução dos testes.   
Os resultados dos testes obtidos foram então analisados e 
classificados de acordo com sua conformidade ou não, dentro de um 
intervalo de aceitação estabelecido pelos protocolos internacionais 
adotados como referência. Esta análise, além de classificar o equipamento 
em sua conformidade, serviu para que cada equipamento de mamografia 
tivesse um valor de referência em cada um dos testes avaliados, 
permitindo que estes valores sejam utilizados como linha de base para 
comparações futuras. 
 
4.2 Instrumentos de Medida 
Os instrumentos de medida têm como objetivo auxiliar na realização dos 
testes CQ de forma que possamos avaliar características importantes 
relacionadas à qualidade da imagem e segurança do paciente. Segue 
abaixo a relação de todos os instrumentos de medida utilizados: 
- Medidor de tempo Fluke TNT 12.000D; 
- Câmara de Ionização Radcal modelo 10x5-6M e monitor Radcal modelo 
9015; 
- Lâmina de alumínio de 2 mm de espessura e dimensões de 12 x 18 cm²; 
- Lâmina de alumínio de 1 mm de espessura e dimensões de 6 x 6 cm²; 
- Lâmina de alumínio de 0,2 mm de espessura e dimensões de 10 x 10 
mm²; 
- Placas de PMMA de 10mm e 20mm de espessura e dimensões de 10 x 
10 cm²; 
- Placas de PMMA de espessura de 20 mm e dimensões 30 x 30 cm²; 
- Espaçadores de 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm e 20 mm de espessura; 
- Simulador de mama padrão do colégio americano de radiologia; 
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- Objeto de teste de contraste-detalhe CDMAM (do inglês Contrast Detail 
Mammography); 
- Régua Milimétrica; 
- Trena. 
 
4.3 Coleta e Análise dos dados  
Os dados de cada teste foram coletados e registrados em formulários 
próprios, visando à otimização de execução dos mesmos. Os formulários 
utilizados encontram-se no Apêndice B. 
As análises foram feitas através do programa Excel e, de acordo com 
cada tipo de teste, foram calculados os valores médios e o respectivo 
desvio padrão das medidas, gerando também um gráfico para 
acompanhamento ao longo do tempo dos valores obtidos e do intervalo de 
aceitação estabelecido pelos protocolos internacionais adotados como 
referência. Para a avaliação do objeto de teste de contraste-detalhe 
CDMAM utilizou-se o software CDMAM Analysis v1.5.5, fornecido 
gratuitamente pelo site da EUREF que tem como objetivo automatizar o 

















6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Foi desenvolvido e implementado um protocolo de CQ específico para os 
equipamentos de mamografia digital do serviço de radiologia do HCPA, a partir 
das orientações do Suplemento sobre o capítulo físico-técnico da 4ª edição das 
Diretrizes Europeias publicado em 2013 pela EUREF (PERRY, N., et al. 2013). 
Este documento apresenta de maneira organizada os testes de desempenho 
para o desenvolvimento de um protocolo de CQ para mamografia digital. 
Colocando de forma detalhada a metodologia de execução, os materiais 
necessários, os limites e a periodicidade para cada teste, fazendo uso de uma 
instrumentação relativamente simples, porém com uma avaliação muito mais 
precisa através de ferramentas matemáticas de análise.  
O desenvolvimento e a implementação de um protocolo de CQ específico 
para o sistema de mamografia digital permitiu avaliar de forma mais criteriosa, 
através dos testes de desempenho que foram desenvolvidos, a qualidade da 
imagem mamográfica e a dose de radiação recebida por exame, contribuindo 
para segurança do paciente e do médico radiologista na conclusão do 
diagnóstico. Colaborando também com o PGQ aplicado ao serviço de 
mamografia do HCPA, conforme portaria GM/MS nº 531/12 onde estabelece 
critérios para a garantia da qualidade da mamografia realizada pelos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados e que sejam vinculados ou não 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
Um treinamento final foi realizado para profissionais já capacitados e que 
serão responsáveis em dar continuidade a este novo protocolo de CQ nos 
equipamentos de mamografia digital do serviço de radiologia do HCPA.  A 
continuidade das avaliações dos equipamentos de mamografia digital é 
essencial para certificar que os mesmos se mantêm dentro de um padrão de 
alta qualidade de imagem.  
Considerando que, no âmbito nacional, ainda não foi desenvolvido um 
documento oficial com padrões e protocolos relevantes para os testes de 
desempenho em mamografia digital, sugere-se a aplicação deste trabalho e 
seus subprodutos – POPs e tabelas de coleta - em outros serviços de 
diagnóstico por imagem que utilizam equipamento de mamografia digital, 
buscando a garantia da qualidade nos serviços prestados à população. 
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Considerando também que a Residência em Área Profissional da Saúde tem 
como característica fundamental a formação com base nas diretrizes e 
conceitos do SUS, este trabalho contribuiu para aprimorar o protocolo de CQ 
em mamografia digital de uma instituição pública. 
Uma das limitações para adoção deste protocolo de CQ em mamografia 
digital por outros serviços de diagnóstico por imagem vem da necessidade da 
utilização do objeto de teste CDMAM para a avaliação da visibilidade do limiar 
de detalhe-contraste. Este objeto de teste apresenta um custo elevado e não é 
sugerido outro material como alternativa para a realização deste teste 
específico pelos documentos revisados neste trabalho. Fica como sugestão a 
obrigatoriedade dos fabricantes dos equipamentos de mamografia digital em 
fornecerem o objeto de teste CDMAM juntamente na compra do equipamento, 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS TESTES DE 
CQ EM MAMOGRAFIA DIGITAL 
Local de execução 
Sala de exames com uso de equipamento de mamografia digital 
Objetivos: 
1) Avaliar a função resposta do detector em relação ao kerma no ar incidente na 
superfície do detector. 
2) Estabelecer as componentes de ruído do sistema. 
3) Determinar o fator de imagem residual. 
4) Avaliar a repetitividade do sistema AEC e a compensação do AEC com a espessura 
e composição da mama. 
5) Garantir que a Dose Glandular Média se encontra dentro dos limites estabelecidos 
pelo Guia Europeu 
6) Verificar se o limiar de visibilidade detalhe-contraste se encontra dentro do 
estabelecido pelo “Guia Europeu para garantia de qualidade no rastreamento e 
diagnóstico do câncer de mama”. 
7) Atender às recomendações dos “Padrões de Acreditação da Joint Commission 
International para Hospitais” 
Padrão AOP.6.2/Padrão AOP.6.5/Padrão AOP.6.8/FMS.4/FMS.5/FMS.8 
Executor 
Serviço de Física Médica e Radioproteção 
Materiais 
1) Câmara de Ionização Radcal modelo 10x5-6M e monitor Radcal modelo 9015; 
(certificado de calibração encontra-se no Anexo A) 
2) Lâmina de alumínio de 2 mm de espessura e dimensões de 12 x 18 cm²; 
3) Lâmina de alumínio de 1 mm de espessura e dimensões de 6 x 6 cm²; 
4) Lâmina de alumínio de 0,2 mm de espessura e dimensões de 10 x 10 mm² 
5) Placas de PMMA de 10mm e 20mm de espessura e dimensões de 10 x 10 cm²; 
6) Placas de PMMA de espessura de 20 mm e dimensões 30 x 30 cm²; 
7) Espaçadores de 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm e 20 mm de espessura; 
8) Simulador de mama do colégio americano de radiologia (ACR); 
9) Objeto de teste de detalhe-contraste CDMAM (do inglês Contrast Detail 
Mammography); 





INICIAR OS TESTES: 
1) Para ligar o equipamento primeiro apertar o botão verde localizado na parede. 





                  Figura 1 – Painel de comando do equipamento. 
3) Ligar a CPU (software). 
4) Se o Teste ainda não tiver sido registrado, criar um Novo Paciente no banco de dados. 
5) Clicar em Patient, Register e preencher os dados abaixo: 
- Sobrenome: TESTE + NOME DO TESTE A SER REALIZADO 
- ID do paciente: 2018; 
- Data de nascimento: 30/01/1989; 
- Gênero: Outros; 
- Clicar em Study e escolher o procedimento QC-Raw; 
- Clicar em Exam. 
6) Se o teste já tiver sido resistrado: 
- Clicar em Open Patient > Local Database; 
- Selecionar Nome do Paciente e fazer a busca por TESTE + NOME DO 
TESTE; 
- Apertar a tecla de entrada para abrir os dados do paciente  
  - Clicar em Study e escolher o procedimento QC-Raw; 
- Clicar em Exam.     
 
 POP PARA CARACTERIZAÇÃO DO DETECTOR: 
 
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA MAMA PADRÃO:  
1) Selecionar a seguinte técnica: 
- OPDOSE. 




Figura 2 – Comando para habilitar o sistema para aquisição da imagem. 
3) Colocar o simulador de mama ACR sobre o detector na posição a ser ocupada pela 
mama, conforme figura abaixo: 
 
Figura 3: Posicionamento do simulador 
4) Montar a bandeja de compressão e realizar uma compressão até que o indicador de 
força localizado na base do mamógrafo pisque. 
5) Realizar uma exposição apertando o botão amarelo que se encontra no meio do painel 
de comandos, somente após a luz piscante parar, e deixar pressionado até que se 
acenda a luz verde . 
6) Anotar os parâmetros utilizados pelo modo OPDOSE no formulário padrão. 




FUNÇÃO RESPOSTA DO DETECTOR/RUÍDO: 
1) Selecione a seguinte técnica: 
- Manual; 
- 7,1 mAs; 
- kVp gerado pelo modo OPDOSE para o simulador de mama padão; 
- Combinação alvo-fitro gerado pelo modo OPDOSE para o simulador de mama 
padrão; 
Configurações avançadas (advanced) 
- grid out; 
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- autodecompression off;  
- OPCOMP off; 
- AEC segmentation off. 
2) Adicionar imagens clicando com o botão direito no canto inferior direito da tela, de 
acordo com o número de exposições necessárias para a realização do teste: ADD > 
ECC. 
3) Fixar a placa de 2mm de Al na saída do tubo de raios X. 
4) Montar a bandeja de compressão e retirar o suporte plástico puxando pelas laterais. 
5) Selecionar o modo AutoDose no display do medidor de kerma no ar e posicionar a 
câmara de ionização sobre o bucky com a escrita mammography focus virada para cima, 
conforme figura abaixo: 
 
 
Figura 4: Posicionamento da câmara de ionização. 
6) Medir a distância foco-câmara de ionização. 
7) Realizar uma exposição apertando o botão amarelo que se encontra no meio do painel 
de comandos, somente após a luz piscante parar, e deixar pressionado até que se 
acenda a luz verde . 
8) Anotar o valor do kerma no ar incidente registrado pela câmara de ionização no 
formulário padrão. 
9) Clicar em Tools > Retanguler e definir uma ROI com tamanho de 20 x 20 mm2 
posicionada a 6 cm da borda da região da parede torácica e centralizada lateralmente. 
10) Anotar valor médio de pixel (VMP) e desvio padrão (SD) da ROI no formulário padrão. 
11) Repetir os passos de 19 a 22 para todos os valores de mAs definidos na tabela padrão 
para este teste. 
12) Retirar a placa de Alumínio fixada na saída do tubo de raios X. 
(Caso o valor de mAs para mama padrão não esteja dentro da faixa de 65 – 75 redefinir o 
range de mAs a ser utilizado para a execução dos testes de função resposta e ruído do 
detector. Os valores de mAs devem estar entre 1/10 a 4 vezes o valor fornecido pelo modo 
OPDOSE para uma mama padrão, com incrementos em torno de 40% entre um valor e 
outro. Caso ocorra a saturação do detector para valores de mAs mais elevados, 




FATOR IMAGEM RESIDUAL: 
1) Selecionar a seguinte técnica: 
- Manual; 
- mAs gerado pelo modo OPDOSE para o simulador de mama padrão; 
- kVp gerado pelo modo OPDOSE para o simulador de mama padrão; 
- Combinação alvo-filtro gerado pelo modo OPDOSE para o simulador de mama 
padrão; 
Configurações avançadas (advanced): 
- grid out; 
- autodecompression off; 
- OPCOMP off; 
- AEC segmentation off; 
2) Posicionar os 4 cm de PMMA de modo que cubra metade do detector.  
3) Realizar uma exposição conforme item 11. 
4) Reposicionar o PMMA centralizado em relação ao detector (de modo que que cubra 
todo o detector) e posicionar a lâmina de 1mm de Al sobre as placas de PMMA e 
centralizada em relação ao detector conforme figura abaixo: 
 
Figura 5: Posicionamento das placas de PMMA em relação ao detector. 
5) Realizar uma exposição conforme item 11. 
6) Na segunda imagem, Clicar e Tools > Retanguler e definir 3 ROIs com tamanho de 





Figura 6: Posicionamento das ROIs para medida do VMP 
7) Anotar valor médio de pixel (VMP) das 3 ROIs no formulário padrão. 
 
ANÁLISE: 
 Função resposta do detector: 
1. Corrija os valores de kerma incidente no ar na câmera de ionização para kerma 
incidente na superfície de entrada do detector através da relação 1/d2. 
2. Plote um gráfico do VMP em função do kerma incidente na superfície do detector e 
faça um ajuste linear para determinar o coeficiente de correlação linear e a função de 
resposta do detector. 
 
 Análise do Ruído: 
3. Plote um gráfico do desvio padrão SD² em função do kerma incidente no detector. 
4. Ajuste uma curva polinomial de segunda ordem e com auxílio da equação abaixo 
determine os coeficientes dos componentes de ruído. 
 
𝑆𝐷2 = 𝑘𝑒2 + 𝑘𝑞2𝑝 + 𝑘𝑠2𝑝2                                         (1) 
 
5. Determine o intervalo de dose do detector para o qual o ruído quântico (kq) é o maior 
componente de ruído. 
6. Plote um gráfico do desvio padrão relativo (SD/VMP) em função do VMP. 
7. Ajuste uma curva de potência e com o auxílio da equação abaixo determine o 






−𝑏                                                     (2) 
 
 Fator de imagem residual: 
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                                            (3) 
 
 
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
 O coeficiente de correlação linear deve ser maior que 0,99. 
 A componente do ruído quântico deve ser predominante para a faixa de kerma usado 
clinicamente. O coeficiente de ruído total deve ser ≈ 0,5. 






 POP AVALIAÇÃO DO SISTEMA AEC  
 
REPETITIVIDADE DO SISTEMA AEC:  
 
1) Selecionar a seguinte técnica: 
- OPDOSE. 
2) Dar dois cliques em Imagens CC no canto inferior direito da tela para habilitar o 
sistema; 
3) Colocar 50mm de PMMA sobre o detector na posição a ser ocupada pela mama; 
4) Montar a bandeja de compressão e realizar uma compressão até que o indicador de 
força localizado na base do mamógrafo pisque; 
5) Realizar uma exposição apertando o botão amarelo que se encontra no meio do 
painel de comandos, somente após a luz piscante parar, e deixar pressionado até 
que se acenda a luz verde ; 
6)  Anotar os parâmetros de Alvo/filtro, kVp e mAs utilizados pelo modo OPDOSE no 
formulário padrão; 
7) Clicar em Tools > Retanguler e definir uma ROI com tamanho de 20x20 mm2 
posicionada a 6 cm da borda da região da parede torácica e centralizada 
lateralmente; 
8) Anotar valor médio de pixel (VMP) e desvio padrão (SD) da ROI no formulário 
padrão; 





COMPENSAÇÃO DO AEC COM A ESPESSURA E COMPOSIÇÃO DA MAMA: 
1) Selecionar a seguinte técnica: 
- OPDOSE. 
2) Colocar 20mm de PMMA sobre o detector na posição a ser ocupada pela mama e 
posicionar a lâmina de alumínio sobre o PMMA a 6cm de distância da parede 
torácica, centralizada lateralmente conforme a figura abaixo:  
 
 
Figura 7: Posicionamento da lâmina de alumínio em relação à placa de PMMA 
 
3) Posicionar os espaçadores nas laterais das placas de PMMA. Utilizar o tamanho do 
espaçador conforme quadro abaixo: 
 
Tabela 1: Relação da espessura do espaçador para a espessura de PMMA.  
Espessura de PMMA 
(mm) 










4) Montar a bandeja de compressão e realizar uma compressão até que o indicador de 
força localizado na base do mamógrafo pisque. 
5) Em Configurações avançadas (advanced) desabilitar o modo AEC segmentation. 
6) Realizar uma exposição apertando o botão amarelo que se encontra no meio do 
painel de comandos, somente após a luz piscante parar, e deixar pressionado até 
que se acenda a luz verde  
7) Clicar em Tools > Retanguler e definir uma ROI com tamanho de 5x5 mm2 dentro do 





Figura 8: Posicionamento das ROIs 
8) Anotar valor médio de pixel (VMP) e o desvio padrão (SD) das ROIs no formulário 
padrão. 
9) Repetir os passos de 01 a 08 para as espessuras de 30mm, 40mm, 50mm, 60mm e 
70mm de PMMA. As placas de PMMA devem ser inseridas sobre o conjunto de 
20mm de PMMA + 0,2mm de Al. 
ANÁLISE: 
 
 Repetitividade do sistema AEC: 
1. Calcule a média do VMP para as 10 exposições; 
2. Calcule o desvio padrão do VMP de cada exposição. 
 
 Compensação do AEC com a espessura e a composição da mama: 
1. Calcule o VMP(fundo) e o SD(fundo) através da equação  
 





                                    (4) 
 





                                       (5) 
 
 
2. Calcule a Razão Contraste-Ruído (RCR) do objeto de alumínio a partir da equação: 





                                          (6) 
 
3. Plote um gráfico do valor da RCR em relação a espessura de PMMA comparado 
com os valores limites da RCR.  
 
OBS: Para determinar os valores limites do RCR utiliza-se a formula: 
 
𝑅𝐶𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  𝑅𝐶𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ×
𝑇𝑔𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
𝑇𝑔𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
                                 (7) 
 
Onde: 
𝑇𝑔𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 é o limite de contraste do disco de 0,1 mm previsto para um observador humano 
determinado no teste de Visibilidade do limite de contraste para uma espessura de 50mm de 
PMMA. 
𝑇𝑔𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 é o valore limite de contraste para o disco de 0,1mm   dado pelo protocolo europeu 




Os métodos acima determinam os valores limite para RCR para uma atenuação equivalente 
a 50 mm de PMMA. Para outras espessuras de PMMA, o valor de 𝑅𝐶𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 é obtido 
usando a equação e a tabela abaixo:  
 
𝑅𝐶𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  𝑅𝐶𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ×
𝑇𝑔𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
𝑇𝑔𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
× 𝑧                                (8) 
 




INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 
O desvio padrão do VMP para cada exposição deve ser ≤ 5%. 
O valor da RCR não deve ser inferior ao valor da 𝑅𝐶𝑅𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 calculado para todas as 






 POP PARA AVALIAÇÃO DA DOSE GLANDULAR MÉDIA 
 
1) Selecionar a técnica: 
- Manual; 
- 25 mAs ; 
- 26kVp   
- Combinação alvo-fitro: Mo/Mo 
Configurações avançadas (advanced): 
- grid out; 
- autodecompression off;  
- OPCOMP off; 
- AEC segmentation off. 
2) Dar dois cliques em Imagens CC no canto inferior direito da tela para habilitar o 
sistema; 
3) Adicionar imagens clicando com o botão direito no canto inferior direito da tela, de 




4) Posicionar a câmara de ionização Radcal 9015 com a probe de mama sobre o bucky 
com a escrita mammography focus virada para cima, conforme figura abaixo 
(selecionar o modo AutoDose no display do medidor): 
 
Figura 09: Posição da câmara de ionização em relação ai detector. 
5) Inserir a bandeja de compressão e posiciona-la de forma que fique em contato com a 
câmara da ionização; 
 
6) Realizar uma exposição apertando o botão amarelo que se encontra no meio do 
painel de comandos, somente após a luz piscante parar, e deixar pressionado até 
que se acenda a luz verde . 
7) Anotar o valor do kerma no ar incidente registrado pela câmara de ionização no 
formulário padrão. 
8) Repetir o procedimento para todas as combinações de Alvo/filtro, kVp e mAs 
conforme quadro abaixo: 
 










1. Calcular a Dose Glandular Média (DGM) da mama utilizando a equação 
abaixo: 
𝐷𝐺𝑀 = 𝐾𝑖. 𝑔. 𝑐. 𝑠                                                         (9) 
Onde: 
Ki= Kerma no ar na superfície do detector; 
g = fator correspondente a uma glandularidade de 50%; 
Alvo/Filtro kVp Carga Transportável (mAs) 
Mo/Mo 26 25 
W/Rh 27 45 
W/Rh 28 63 
W/Rh 29 100 
W/Rh 31 125 
W/Rh 32 160  
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c = fator que corrige a diferença na composição de mamas típicas a partir de 50% de 
glandularidade; 
s = fator que corrige a diferença devido à escolha do espectro de raios X. 
(Os fatores g,c,s são determinados a partir das tabelas A.5.1, A.5.2 e A.5.3 publicadas em 
European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis). 
                                                                                                                                                  
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 





 POP PARA AVALIAÇÃO DO LIMIAR DE DETALHE-CONTRASTE: 
 
1) Selecionar a seguinte técnica: 
- Manual; 
- 29 kVp; 
- 110 mAs; 
- Combinação alvo-filtro W/Rh. 
Configurações avançadas (advanced): 
- grid on; 
 - autodecompression on;  
- OPCOMP on; 
 - AEC segmentation off. 
2) Dar dois cliques em Imagens CC no canto inferior direito da tela para habilitar o sistema; 
3) Colocar 20mm de PMMA sobre o detector na posição a ser ocupada pela mama.  
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4) Posicionar o simulador de contraste-detalhe CDMAM sobre os 20mm de PMMA e 
acrescentar mais 20mm de PMMA sobre o simulador, de modo que o mesmo fique no 
meio das placas de PMMA. 
5) Montar a placa de compressão e realizar uma compressão até que o indicador de força 
localizado na base do mamógrafo pisque. 
6) Realizar uma exposição apertando o botão amarelo que se encontra no meio do painel 
de comandos, somente após a luz piscante parar, e deixar pressionado até que se 
acenda a luz verde . 
7) Mover o conjunto PMMA + simulador (1mm para cima ou para o lado) de posição e 
realizar nova exposição conforme item 11. 
8) Repetir o procedimento para um total de 16 aquisições. 
 
ANÁLISE: 
Para realizar a análise é necessário primeiro exportar as imagens no formato DICOM 
através do sistema de gerenciamento de imagem IMPAX.  
1) Abrir a imagem desejada no sistema IMPAX; 
2) Clicar com o botão direito sobre a imagem e selecionar Exportar>Série; 
3) Na janela “Exportar imagens” clicar em “Preparar”; 
4) Selecionar a série de imagens preparada e clicar em gravar; 
 
Figura 10: Imagem do sistema de gerenciamento de imagem IMPAX 





6) Procurar a série de imagens em C:\Users\vbmotta(seu usurário)\ImpaxCdExport e 
salvar a pasta DICOM no local de interesse. 
7) Fechar o sistema de gerenciamento de imagens IMPAX. 
 
Após exportar a imagem, abrir o software CDMAM Analysis V1.5.5: 
8) Clicar o ícone  e aguardar o programa abrir. 
9) Carregar as imagens em Create New Data>Imagens e clicar em Run CDCOM 
 
Figura 12: Imagem do software CDMAM Analysis v1.5.5 
 
10) Após as imagens carregadas, clicar em Start Analysis; 
11) Exportar os resultados gerados clicando em Export Results. 
12) Fechar o software CDMAM Analysis V1.5.5: 
 
Com os dados gerados a partir do software CDMAM Analysis V1.5.5, plotar um gráfico 
do valor da espessura limite do disco de ouro em relação ao diâmetro do disco e comparar 
com o valores limites estabelecidos pelo Guia Europeu. Os valores estabelecidos pelo Guia 
Europeu se referem a uma avaliação feita por um observador humano, porém o software já 






INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
Comparar os valores gerados a partir do software CDMAM Analysis V1.5.5 convertidos para 
um observador humano com os limites estabelecidos pelo Guia Europeu. 
 




Espessura limite do disco de 
ouro 
Aceitável (µm) Desejável (µm) 
0,1 1,68 1,1 
0,25 0,35 0,24 
0,5 0,15 0,1 
1 0,09 0,06 





PARA ENCERRAR OS TESTES: 
 
1) Enviar o arquivo para o PACS clicando em Transfer > Archive to PACS. (Verificar se 
todas as imagens estão selecionadas) 
2) Fechar o exame clicando em Close Patient. 
3) Desligar o equipamento: 
 - Clicar em Option > End Session > Shut down  
- Desligar a máquina no botão ; 
- Desligar o monitor; 





PERRY, N., et al. European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening 
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     REALIZADO POR:  
   SALA:   
    DATA:   
    
      
      PARÂMETROS DA MAMA PADRÃO 
   Alvo/Filtro kVp mAs 
         
  
 
     
 
     
 
FUNÇÃO RESPOSTA/RUÍDO DO DETECTOR 
  
 














1 7,1       
 2 10        
3 14       
 4 20       
 5 28       
 6 40       
 7 56       
 8 80       
 9 110       
 10 160       
 11 220       
 
      
      IMAGEM RESIDUAL  
    ROI VMP 
    1   
    2   
    3   
    
      
      REPETITIVIDADE DO SISTEMA AEC   
Exposição Alvo/ Filtro kVp mAs VMP SD 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
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COMPENSAÇÃO DO AEC COM ESPESSURA E COMPOSIÇÃO DA MAMA 
 









     
       VMP SD 
       20     
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          DOSE GLANDULAR MÉDIA 










20 Mo/Mo 26 25   
30 W/Rh 27 45   
40 W/Rh 28 63   
50 W/Rh 29 100   
60 W/Rh 31 125   















Certificado de Calibração da Câmara de Ionização Radcal modelo 10x5-6M e 
monitor Radcal modelo 9015 utilizados para as medidas de kerma incidente no ar na 


















Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. 
 
 
 
